[bookmark: OLE_LINK31][bookmark: _GoBack]医疗器械定期安全更新报告撰写指南
（试行）
一、前言
本指南旨在指导医疗器械注册人或境外医疗器械注册人指定的境内企业法人（以下简称“进口医疗器械境内责任人”）撰写《定期安全更新报告》，提供对警戒活动的总体概述，按要求对根据医疗器械警戒计划收集的数据进行标准化处理，对产品风险进行系统回顾分析，更新产品上市后安全性评价结论。
二、基本要求
《定期安全更新报告》应当覆盖全部警戒数据，在医疗器械整个生命周期内应当保持完整性和连续性，应当汇总定期安全性评价结论，重点关注产品风险的异常变化，并明确对应的风险控制措施。
[bookmark: OLE_LINK7]（一）报告提交
1.首次获得批准注册的第二、三类医疗器械，注册人、进口医疗器械境内责任人应当在每满1年后的60日内完成上年度产品《定期安全更新报告》，并通过国家医疗器械不良事件监测信息系统提交。
[bookmark: OLE_LINK37]2.获得延续注册的第二、三类医疗器械，注册人、进口医疗器械境内责任人应当在下一次延续注册申请时完成本注册周期的《定期安全更新报告》，并由注册人留存备查。

（二）数据汇总时间
1.医疗器械首次获得批准注册，数据起始日期应与取得注册证明文件的时间一致，以起始日期后每满一年的日期为数据截止日期。
2.获得延续注册的医疗器械，数据起始日期为上一期风险信息汇总的截止日期，数据截止日期为下一次延续注册申请前60日内。
3.首个注册周期内提前延续注册的情况，产品在获得延续注册后，仍应按首个注册周期的报告要求完成当前报告期的《定期安全更新报告》，此后可按照延续注册的频率要求进行撰写。
（三）报告的撰写格式
《定期安全更新报告》包含封面、目录和正文三部分内容。
1.封面包括产品名称、注册证批准日期、报告类别（首次注册/延续注册）、报告次数、报告期、上市产品总数、本期警戒信息数量，企业名称、联系地址、邮编、传真，负责医疗器械警戒工作的部门、负责人及联系方式（包括手机、固定电话、电子邮箱等），报告提交时间，以及隐私保护等相关信息。
2.目录应当尽可能详细，一般包含三级目录。
3.正文撰写要求见本规范第三部分“主要内容”。
（四）报告的语言
注册人、进口医疗器械境内责任人应当提交中文《定期安全更新报告》。

（五）关于合并撰写报告
1.每个具有单独注册证编号的产品应当单独撰写《定期安全更新报告》。如果多个规格的同种医疗器械产品涉及多个注册证号（例如，不同规格的一次性使用无菌注射器），或者必须配合使用的几个产品具有不同注册证号（例如，髋关节系统：包括髋臼杯、股骨柄等），可以合并撰写《定期安全更新报告》。注册人、进口医疗器械境内责任人应当根据风险等级或主要用途指定一个主要产品，原则上以风险等级最高的产品为主要产品。
2.合并报告应该对各产品进行分层数据统计与分析，单独列出各产品的警戒信息、风险控制措施等核心内容，不可合并描述。
三、主要内容 
[bookmark: OLE_LINK6]《定期安全更新报告》正文的主要内容包括：产品基本信息、上市情况、警戒数据汇总分析、其他风险信息、结论以及附件，本指南提供了撰写上述部分信息的参考样表。
（一）产品基本信息
本部分信息主要包括：医疗器械名称、型号和/或者规格、注册证编号、结构及组成、主要组成成分、适用范围（预期用途）、有效期、本周期内产品变更情况、进口医疗器械的境外监管机构警示/处罚信息等。
（二）上市情况
本部分主要按地区和时间汇总医疗器械在国内外上市情况，汇总销售量、使用量或其他适用指标，描述使用产品的人群规模，评估患者暴露于该产品的情况（如使用人数）（见表1）。
表1 产品上市与使用情况统计
	项目内容
	第一期
	第二期
	第三期
	第四期
	第五期

	销售量、使用量或其他适用指标*
	
	
	
	
	

	估计使用产品总人数
	
	
	
	
	

	......
	
	
	
	
	


*注册人、进口医疗器械境内责任人应全面评估投放市场的所有器械，根据器械特征选择适宜指标，如销售量、使用量或其他适用指标，并在各期报告中保持一致。
（三）警戒数据汇总分析 
汇总分析包括在中国境内外的警戒数据、趋势报告的信息和控制措施的信息，以表格、图形和/或文本的格式对警戒数据进行总结，并与既往报告数据进行比较。
1.警戒数据信息需要针对不同产品问题（如故障/缺陷）逐期列出发生率（见表2），针对不同伤害表现逐期列出发生率（见表3），针对不同调查结论（事件根本原因）逐期列出占比（见表4），并采用统计学方法验证是否存在显著差异。本部分警戒数据应包含通过国家医疗器械不良事件监测信息系统收集的数据和注册人主动收集的数据（含投诉数据）。
表2 产品问题（如故障/缺陷）的数量(N)与发生率（%）
	产品问题术语*
	第一期
	第二期
	第三期
	第四期
	第五期

	
	N
	%
	N
	%
	N
	%
	N
	%
	N
	%

	1
	产品问题1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	产品问题2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	产品问题3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	产品问题4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	……
	……
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	……
	总计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


*“产品问题术语”使用IMDRF附录A
表3 伤害表现的数量(N)与发生率（%）
	伤害表现术语*
	第一期
	第二期
	第三期
	第四期
	第五期

	
	N
	%
	N
	%
	N
	%
	N
	%
	N
	%

	1
	伤害表现1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	伤害表现2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	伤害表现3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	伤害表现4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	……
	……
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	……
	总计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


*“伤害表现术语”使用IMDRF附录E
表4 调查结论（事件根本原因）**汇总(N)与构成比（%）
	伤害表现术语*
	调查结论1
	调查结论2
	

	
	N
	%
	N
	%
	N
	%

	伤害表现1
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	伤害表现2

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	


*“伤害表现术语”使用IMDRF附录E
**“调查结论（事件根本原因）术语”使用IMDRF附录D
2.趋势分析的信息，应描述产品注册以来趋势分析的数据和结果，重点描述趋势的异常变化。当出现需要向监测机构提交趋势报告的情形，应当在本部分说明提交趋势报告或跟进的情况。
3.采取的控制措施，需要汇总本报告期内因安全性问题而采取的控制措施（见表5）。
表5 风险控制措施汇总分析
	编号
	控制措施类型*
	启动
日期
	控制措施范围
	控制措施状态
	控制措施描述
	发起
原因
	控制措施有效性
	是否涉及不良事件

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	
	
	


*“控制措施类型”参考新版医疗器械不良事件报告表
（四）其他风险信息
汇总本报告期内与产品安全性评价有关的其他情况，包括产品风险相关的文献资料研究、国内外警示信息、上市后临床跟踪（PMCF）研究/真实世界研究结果（含研究设计、样本量、主要结论、对产品安全性的影响）、风险管理文件更新情况（含新识别风险、风险等级调整、风险控制措施更新）、行业标准/法规更新对产品安全性的影响分析等。
（五）结论
本部分为本报告期内安全性评价的结论，主要关注内容包括：
1.产品问题/伤害发生率是否增加。
2.伤害的严重程度是否发生改变。
3.导致事件根本原因是否已知且可控。
4.已采取的风险控制措施是否有效。
5.新识别风险对产品安全性的影响。
6.分析总体受益-风险平衡情况，是否可形成定性结论。
7.本期报告与既往报告安全性评价结果是否存在差异。
8.本期报告结论对警戒计划调整是否有影响。
（六）附件
《定期安全更新报告》的附件包括：
1.医疗器械注册批准证明文件；
2.产品使用说明书（操作手册）；
3.参考文献；
4.其他需要提交的资料。
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